Her ASM’de Asgari Birer Adet Fetal El Doppleri Bulundurulacaktır…

Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla Müdürlüğümüzün Toplum Sağlığı Merkezlerine yazmış olduğu  06.05.2008 gün ve 11127 sayılı yazılarında belirtildiği üzere; gebe izlemlerinde kullanılmak üzere, her ASM’de asgari birer adet fetal el doppleri bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu fetal el dopplerlerinin uygunluk göstermesi gereken teknik şartname aşağıdadır. Alınmış olan fetal el dopplerlerinin özelliklerini belirtir şekilde Müdürlüğümüz AÇSAP Şube Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

FETAL EL DOPPLERİ (LCD EKRANLI) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-KONU: Fetal el dopleri(LCD ekranlı) Teknik Şartnamesidir.    

2- TEKNİK ÖZELLİKLER:

2-1-  Cihaz portatif olup,mono blok gövdeli 2 Mhz’lik proba sahip olacaktır.

2-2-  Cihazın üzerinde bebeğin kalp atışını sayısal olarak belirtecek dijital göstergesi olmalıdır

.

2-3-  Cihaz ultra son yoğunluğu 9 mW/ cm altında olmalıdır.

2-4 - Cihaz üzerinde cep veya kemere takılabilmesi için klips bulunmalıdır.

2-5-  Cihazın dijital göstergesinde cihazın doğru yerde olup olmadığını belirten işaret göstergesi bulunmalıdır.

2-6-  Cihazın üzerinde teyp veya harici hoparlöre bağlantı sağlayacak ve kayıt için kullanılabilecek alternatif ses çıkışı bulunmalıdır.

2-7-  Cihaz üzerinde ON/OFF düğmesi, ses şiddeti ayar düğmesi bulunmalıdır.

2-8-  Cihazın üzerinde kendi hoparlörü bulunmalıdır.

2-9-  Cihazla birlikte yumuşak taşıma çantası, 1 tüp ultra son jeli, 1 adet şarj sistemi ve akü yada şarjlı pilleri verilmelidir.

2-10-Cihaz şarjlı yada normal pil ile çalışabilmelidir.

2-11-Cihaz deri/prob sürtünmesinden kaynaklanan parazitleri filtre edebilmelidir.

2-12-Cihaz yeterli ÇKS durumlarında bile sonuç verebilmelidir.

2-13 -Cihazla birlikte bir adet stereo kulaklık verilmelidir.

2-14-Pil seviyesi düştüğünde cihaz kullanıcıyı uyarmalıdır.

2-15-Cihaz kullanılmadığında kendini kapatarak pil tasarrufu sağlamalıdır.

2-16-Bu şartnamede  belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

2-17-Firma cihazın UBB’ye kaydının olduğuna dair belgeyi tekliflerinde sunacaktır

